
Informationsfilm montering sugpumpar 
Montering av portabel sug. 

Koppla på sugslang. 

Genomför en testsug för att kontrollera att systemet är tätt. 

Vid trakeostomi, mät upp sugkatetern och hantera katetern sterilt. 

 

Montering av stationär sug. 

Montera bakteriefilter och mellanslang. 

Koppla på sugslang. 

Kontrollera sugtrycket. 
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